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© VMF LATVIA. Pavairošana jebkurā formā un saturā,  
kā arī dokumenta vai tā daļu izmantošana reklāmas nolūkos tikai ar VMF LATVIA rakstisku atļauju. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. SIA “VMF LATVIA” mērījuma nenoteiktība individuālā uzmērīšanā 
 

Lielums 
Novērtējums 

X 

Varbūtības 
sadalījums 

 

Standart-
nenoteiktība  

u 

Standartnenoteiktības 
komponente 

U 

Mērinstrumenta nenoteiktība Neietekmē    

Mērījumu izkliede (novirze) -0.6 % Taisnstūra 0.1 % 0.4 % 

 
2. SIA “VMF LATVIA” mērījuma nenoteiktība grupveida uzmērīšanā 

 

Lielums 
Novērtējums 

X 

Varbūtības 
sadalījums 

 

Standart-
nenoteiktība  

u 

Standartnenoteiktības 
komponente 

U 

Mērinstrumenta nenoteiktība Neietekmē    

Mērījumu izkliede (novirze) 0.0416 % Taisnstūra 0.000579 % 0.24 % 

 
3. SIA “VMF LATVIA” mērījuma nenoteiktība grupveida uzmērīšanā,  izmantojot foto 

apstrādes tehnoloģijas 
 

Lielums 
Novērtējums 

X 

Varbūtības 
sadalījums 

 

Standart-
nenoteiktība  

u 

Standartnenoteiktības 
komponente 

U 

Mērinstrumenta nenoteiktība Neietekmē    

Mērījumu izkliede (novirze) 2.1 % Taisnstūra 1.4 % 1.2 % 

 
4. SIA “VMF LATVIA” mērījuma nenoteiktība grupveida uzmērīšanā, izmantojot 

automātisko uzmērīšanas ierīci LoadMon 
 

Lielums 
Novērtējums 

X 

Varbūtības 
sadalījums 

 

Standart-
nenoteiktība  

u 

Standartnenoteiktības 
komponente 

U 

Mērinstrumenta nenoteiktība Neietekmē    

Mērījumu izkliede (novirze) 0.7 % Taisnstūra 0.2 % 0.4 % 

 
5. SIA “VMF LATVIA” mērījuma nenoteiktība grupveida uzmērīšanā, izmantojot 

automātisko uzmērīšanas ierīci KPDC FRAME 
 

Lielums 
Novērtējums 

X 

Varbūtības 
sadalījums 

 

Standart-
nenoteiktība  

u 

Standartnenoteiktības 
komponente 

U 

Mērinstrumenta nenoteiktība Neietekmē    

Mērījumu izkliede (novirze)  -5.3 % Taisnstūra 9.3 % 3.1 % 

 
6. SIA “VMF LATVIA” metodes nenoteiktība Cietā biokurināmā mitruma saturam 

 
Paplašinātā nenoteiktība 

𝑈 = 𝑘 × 𝑢𝑐       (EA-4/02 M:2013 5.1 formula) 

𝑈 = 2.28 × 6.1 = 𝟏𝟑. 𝟗 

 


